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Uczestnicy postepowania
ZP-PN/55/18

nieograniczonego na zakup i dostawe sprzetu medycznego - aparat do
ogrzewana pacjenta, podgrzewacz plynéw infuzyjnych dla Szpitalnego

Oddzialu Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Leborku. Znak spr
Komisja przetargow
w Leborku w odpow

awy: ZP-PN/55/18.

a Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zaktadu Opieki Zdrowotne;j
iedzi na otrzymane pytania dot. w/w postgpowania wyjasnia:

ZADANIE NR 1 A

1.

arat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta

POZ.5: Zwraca

y si¢ z prosba, aby Zamawiajacy dopuscit nowoczesny zestaw do ogrzewania

pacjenta o wadze max 10kg. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie wigkszej liczbie

wykonawcow ,
dla Zamawiajac
Zamawiajacy 1

POZ.8:  Zwr:
pacjenta o dlug

a tym samym obnizenie wartosci zfozonych ofert, a w konsekwencji oszczgdnosci

€go.
1ie dopuszeza.

icamy si¢ z prosba, aby Zamawiajacy dopuscit urzadzenie do ogrzewania
h$ci przewodu grzewczego 1,5m.

Zamawiajacy nie dopuszcza.

POZ.10: Prosi
temperatury ogy

my o dopuszczenie systemu zabezpieczenia przed przegrzaniem pacjenta, czujnik
zanego powietrza na wyjsciu przewodu z urzadzenia.

Zamawiajacy dopuszcza.

POZ.13: Pros
automatycznegg
wymiany filtre
zroznicowane v
powodowaé ko
liczbie godzin, :

imy o dopuszczenie zestawu do ogrzewania pacjenta z mozliwoscig
» wyswietlenia informacji o konieczno$ci wykonania przegladu urzadzenia i
1 za pomoca symbolu na wyswietlaczu. Takie rozwiazanie uwzglednia
varunki otoczenia w ktérych pracuje urzadzanie jak np. kurz, pyl itp. Moze to
nieczno$é szybszej wymiany filtra niz przy automatycznie zaprogramowanej
znacznie poprawiajac jakos¢ pracy urzadzenia.

Zamawiajacy dopuszcza.
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Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do ogrzewania pacjenta o parametrach roznigcych sie
wzgledem SIWZ:
4 zakresy te

mperatury: temperatura otoczenia, 36°+ 1°C, 400+ 1°C, 440+ [°C
mozliwosé

zamocowania aparatu do pionowych rur i uchwytéw ( stojak do kroplowek, t6zko
pacjenta)
cigzar 6,8 kg
odpinany przewdd grzewczy- w przypadku odlaczenia rury od dmuchawy wystepuje alarm
dzwigkowy
przewdd zasilajacy o db. 3,5m

predkosé przeplywu powietrza 8,4-12,7m/sec

system filtracji 0,2 pm

brak licznika przepracowanych godzin, przeglady wykonywane w stalych odstepach czasu

zasilanie 230V, 50/60Hz, 4A; producent nie podaje parametru $redni pobér mocy

w zestawie
Zamawiajacy

koc pod cate ciato- 40 szt, koc na gérna cz¢éé ciata- 20 szt
nie dopuszcza, ze wzgledu na brak w zestawie koca na gorng czesé ciala,

jedna reka odwiedziona.

Pkt. 2 ProsimTv o dopuszczenie 4 zakresow regulacji temperatury 32°C / 38°C / 43°C /
temperatura po\(ojowa '

Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 3 Prosim

y o odstapienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania

urzadzenia przeznaczonego do montazu na stojakul do kropléwek
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pkt. 4 Prosimy @

dopuszczenie urzadzenia z mozliwo$ciag zamocowania na stojaku do kropléwek

Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 6 Prosimy
ulatwia to wymi
Zamawiajacy (

Pkt. 7 Prosimy
wzmocnionego

o dopuszczenie przewodu mocowanego do urzadzenia za pomocg nakretki —
ang w przypadku uszkodzenia.
lopuszcza.

o odstgpienie od wymogu zaczepu, w przypadku zaoferowania przewodu

Tlrutem, zabezpieczajacym przed zaginaniem

Zamawiajacy nie dopuszcza.

pkt. 9 Prosimy
przeplywie pow

o dopuszczenie urzadzenia umozliwiajgcego szybkie osiagnigcie zakreséw przy
etrza max 1275 [/min.

Zamawiajacy dopuszcza.
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ZADANIE NE: 2 Pq
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Pkt. 10 Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia przy temp. > 55°C, z automatycznym

wylaczeniem gr
wyswietlaczem ¢

zejnika i wentylatora oraz ze wskaznikiem osiagnigcia zadanej temperatury i
yfrowym aktualnej temperatury

Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 11 Prosimy
Zamawiajacy

cf dopuszczenie filtra Hepa 0,2 microndw o efektywnosci 99,97%

opuszcza.

Pkt. 12 Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem z

alarmem d:%wi¢ljlowym i wizualnym oraz funkcjg automatycznego odtgczenia grzalki i wentylatora

Zamawiajacy

Pkt. 13 Prosimy
wymiany filtra (
Zamawiajacy

Pkt. 17 Prosimy
cm
Zamawiajacy 1

Opuszcza.

y o dopuszczenie licznika przepracowanych godzin wskazujgcego koniecznosé
wskaznik diodowy)

AOPUSZCZH.

o dopuszczenie kocy : wyzsze partie ciata, r¢ce roztozone, w rozmiarze: 192 x 57

1ie dopuszcza.

dgrzewacz plynow infuzyjnych

L

2

Czy Zamawiaj

cy dopusci podgrzewacz ptynéw infuzyjnych o parametrach rdznigcych sie

wzgledem SIWZ:

technika ogrzewania wykorzystujaca wodg jako medium grzewcze, dzieki czemu eliminujemy

niebezpieczenstwo punktowego przegrzania krwi poniewaz w proponowanym rozwigzaniu nie
ma tzw. gorgcych punktow

do urzadze
wodnym, o
podgrzewac;
stata bezpig
producenta-

mozliwosé n

ie przeznaczone sg specjalne jednorazowe, tréjswiattowe linie z plaszczem
dtugosci 210cm, ogrzewanie przetaczanego plynu nastepuje na  drodze
7. — wktucie do pacjenta,

czna dla krwi 1 zwigzkéw  krwiozastgpezych temperatura ustalona przez
41,9C (& 0,1C)

nocowania do pionowych stojakdw badz statywow

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pkt. 4 Prosimy @

dopuszczenie temperatury grzania ustalonej na statym poziomie zapewniajgcym

uzyskanie temperatury wyjsciowej ptynu na poziomie +36°C do +41°C przy przeptywie do 150

ml/min

Zamawiajacy dopuszcza.

Komisja przetargowa informuje, ze w zwiazku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian

w zalacznikach nr

Zamawiajacego.

A, 4B. Zmienione zalaczniki zostaly zamieszczone na stronie internetowej




Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
inFrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

Termin skladania ofert zostal przedtuzony do 07.11.2018 r. do godz. 12:00.

Z powazaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

mgr Eliza Kruk




